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Реовирусная инфекция птиц вызывает значительные потери в птицеводстве во всем ми-

ре, что обуславливает важность проведения мониторинга этого заболевания. С целью кон-
троля за распространением реовируса и оценки эффективности специфической профилактики 
была проведена работа по валидации усовершенствованного набора «ИФА-АТ-РЕО» (ФГБУ 
«ВНИИЗЖ»). Отечественный иммуноферментный набор для выявления антител к реовирусу 
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птиц подтвердил свою конкурентоспособность в условиях импортозамещения. 
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Avian reovirus infection causes significant economic losses to the poultry industry worldwide. 
Disease monitoring is very important task. Validation of «IFA-AT-PEO» test kit (FGBI "ARRIAH") for 
control the spread of reovirus and assess the effectiveness of their specific prevention was performed. 
A domestic enzyme-linked immunosorbent assay kit for detecting antibodies to avian reovirus has 
proven its competitiveness in the context of import substitution. 
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Реовирусы птиц (РЕО) – это патогены 

рода Orthoreovirus, семейства Reoviridae, 
участвующие в развитии различных заболе-
ваний, среди которых наиболее актуальными 
являются вирусный артрит-теносиновит, ха-
рактеризующийся хромотой, связанной с вос-
палением сухожилий и суставов конечностей, 
снижением процента оплодотворяемости яиц, 
задержкой роста, что особенно актуально для 
бройлеров, а так же синдром мальабсорбции, 
способствующий высокой ранней смертности, 
плохому росту и кроме того снижающий эф-
фективность применения живых вакцин [2, 
3]. Восприимчивость к инфекции зависит от 
возраста, при этом цыплята являются наибо-
лее уязвимыми, а устойчивость быстро воз-
растает по мере созревания птиц. [4]. Течение 
инфекционных болезней в скрытой или ассо-
циированной формах затрудняет проведение 
как диагностических, так и профилактиче-
ских мероприятий.  

В связи с этим, разработка и усовершен-
ствование средств диагностики с целью по-
вышения их чувствительности и специфично-
сти имеет важное значение для контроля эф-
фективности проводимых профилактических 
мероприятий и мониторинга невакциниро-
ванного поголовья для обеспечения контроля 
за распространением инфекции. В лаборатор-
ной практике для обнаружения антител к 
реовирусу птиц широко используют иммуно-
ферментный анализ (ИФА). Целью нашей ра-
боты была валидация усовершенствованного 
диагностического набора, для подтверждения 
возможности использования его для выявле-

ния специфических антител к РЕО при скри-
нинговых исследованиях. 

Методика исследований. В работе ис-
пользовали инактивированные референтные 
(Zoetis (США), GD, (Нидерланды), контроль-
ные (производства ФГБУ «ВНИИЗЖ») и до-
ставленные из птицефабрик в 2025 году сы-
воротки крови домашних птиц. В работе ис-
пользовали коммерческие наборы производ-
ства ФГБУ «ВНИИЗЖ», IDEXX (США), Zoetis 
(США). Исследования проводили методом 
ИФА по общепринятой схеме с небольшими 
модификациями [1], а также с использовани-
ем коммерческих наборов (согласно инструк-
ции производителя). При разработке набора и 
валидации использовали статистические ме-
тоды анализа. Рассчитывали среднее значе-
ние, среднеквадратичное отклонение, стан-
дартное отклонение, прецизионность (харак-
теризовалась коэффициентом вариации), 
правильность (характеризовалась относи-
тельной величиной систематической по-
грешности) согласно ГОСТ Р ИСО 21748-2021. 
Все расчеты проводили в программе Microsoft 
Office Excel 2016. 

Результаты исследований и их          
обсуждение. Была проведена работа по про-
верке основных валидационных характери-
стик усовершенствованного набора произ-
водства ФГБУ «ВНИИЗЖ». Проведены испы-
тания по оценке чувствительности и специ-
фичности с гомологичными и гетерологич-
ными пробами сывороток кров и кур          
(таблица).  
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Таблица – Результаты исследования сывороток крови кур на наличие антител к РЕО                      
с помощью усовершенствованного набора ИФА 

№  
пробы 

Характеристика / статус образца 

Результат эксперимента:  
титр антител /статус образца Корреляция 

1 повторность 2 повторность 

1 

сыворотки крови от здоровых не вакцинирован-
ных против реовируса кур  
(возраст птиц 60 дн.) (отр.) 

67 (отр.) 65 (отр.) + 

2 79 (отр.) 83 (отр.) + 

3 12 (отр.) 13 (отр.) + 

4 49 (отр.) 45 (отр.) + 

5 115 (отр.) 129 (отр.) + 

6 
сыворотки крови от кур (возраст птиц 88 дн.), 
экспериментально иммунизированных антиге-
ном реовируса птиц в составе вакцины РЕО+ИББ 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»), через 28 суток после иммуни-

зации (пол.) 

3021 (пол.) 3252 (пол.) + 

7 816 (пол.) 718 (пол.) + 

8 941 (пол.) 861 (пол.) + 

9 915 (пол.) 931 (пол.) + 

10 816 (пол.) 799 (пол.) + 

11 

сыворотки крови от кур (возраст птиц 189 дн.) 
вакцинированных в птицехозяйстве против рео-
вируса, через 2 месяца после иммунизации (пол.) 

2881 (пол.) 2921 (пол.) + 

12 2166 (пол.) 2122 (пол.) + 

13 1486 (пол.) 1502 (пол.) + 

14 2230 (пол.) 2262 (пол.) + 

15 1901 (пол.) 2005 (пол.) + 

16 
сыворотки крови от кур (возраст птиц 225 дн.) 
вакцинированных в птицехозяйстве против рео-

вируса, через 3 месяца  
после иммунизации (пол.) 

1610 (пол.) 1720 (пол.) + 

17 1206 (пол.) 1345 (пол.) + 

18 959 (пол.) 1002 (пол.) + 

19 1153 (пол.) 954 (пол.) + 

20 2230 (пол.) 2185 (пол.) + 

21 
гипериммунная сыворотка крови кур к Myco-

plasma gallisepticum с. 020525 (ФГБУ «ВНИИЗЖ») 
(отр.) 

89 (отр.) 94 (отр.) + 

22 
гипериммунная сыворотка крови кур к Myco-
plasma synoviae, с. 020525 (ФГБУ «ВНИИЗЖ») 

(отр.) 
100 (отр.) 120 (отр.) + 

23. 
нормальная сыворотка крови кур с. 020525  

(ФГБУ «ВНИИЗЖ») (отр.) 
87 (отр.) 66 (отр.) + 

24 
нормальная сыворотка крови кур (Zoetis, США) 

(отр.) 
55 (отр.) 61 (отр.) + 

25 
гипериммунная сыворотка крови кур к вирусу 
гриппа птиц, с. 020925 (ФГБУ «ВНИИЗЖ») (отр.) 

24 (отр.) 36 (отр.) + 

26 
гипериммунная сыворотка крови кур к вирусу 

ньюкаслской болезни птиц, с. 031025  
(ФГБУ «ВНИИЗЖ») (отр.) 

100 (отр.) 94 (отр.) + 

27 
гипериммунная сыворотка крови кур к пневмо-

вирусу птиц, с. 010625  
(ФГБУ «ВНИИЗЖ») (отр.) 

111 (отр.) 77 (отр.) + 

28 
гипериммунная сыворотка крови кур к реовиру-

су птиц, с. 010725 (ФГБУ «ВНИИЗЖ») (пол.) 
812 (пол.) 806 (пол.) + 

 
Статус проб, доставленных из птице-

фабрик был предварительно определен в 
ИФА с применением коммерческих наборов 
IDEXX (США), Zoetis (США). Рассчитанные чув-
ствительность и специфичность разработан-
ного набора относительно реакции коммер-

ческого набора Zoetis для качественных ре-
зультатов составили 100 %.  

Оценка валидационных характеристик 
включала проверку правильности исследова-
ний, промежуточной прецизионности в усло-
виях повторяемости (сходимости результа-
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тов), неопределенности и промежуточной 
прецизионности в условиях воспроизводимо-
сти (воспроизводимость исследований). Пра-
вильность оценивали, как точность совпаде-
ния заданных и полученных характеристик 
образцов, она составила 100 %. Для определе-
ния показателя сходимости оценивали ре-
зультаты, полученные при исследовании 
каждого контрольного образца в десяти по-
вторностях в одних и тех же условиях изме-
рения (оборудование, оператор, лаборатория 
и короткий промежуток времени, т.е. в усло-
виях повторяемости). Для оценки воспроиз-
водимости показателей измерений контроль-
ные образцы исследовали на протяжении 2 
дней на одной и той же серии набора в десяти 
повторностях каждого, разными исполните-
лями. Коэффициент вариации для сходимости 
составил 3,99 %, для воспроизводимости – 6, 
52 %.  

Для расчета неопределенности в про-
цессе проведения валидационного экспери-
мента определяли коэффициент вариации, 
для этого использовали значения титра анти-
тел, полученные при исследовании слабопо-
ложительной сыворотки крови (статус сыво-
ротки предварительно определен тестирова-
нием набором Zoetis), которую исследовали в 
10 повторностях. Рассчитанное количествен-
ное значение коэффициента вариации соста-
вило – 9,8 %, что показывает незначительную 
изменчивость вариационного ряда: относи-
тельно не больший разброс и выравненность 
исследуемых значений. 

Выводы. Проведена работа по оценке 
основных валидационных характеристик усо-

вершенствованного набора на основе имму-
ноферментного метода. Анализ результатов 
показал высокий уровень диагностической и 
относительной специфичности, чувствитель-
ности и эффективности, что позволяет ис-
пользовать его для серологического монито-
ринга при оценке поствакцинального имму-
нитета и проведения скрининговых исследо-
ваний. Высокая чувствительность и специ-
фичность диагностического набора «ИФА-АТ-
РЕО», подтверждает его конкурентоспособ-
ность зарубежным аналогам, что дает воз-
можность его использования в условиях им-
портозамещения. 

 
Список литературы 

1. Enzyme-linked immunosorbent assay. 
Measurement of antibody activity titer against 
Newcastle disease virus in a single serum dilution 
/ D. G. Snyder, W. W. Marquardt, E. T. Mallinson 
[et al.] // Avian Diseases. – 1983. – Vol. 27. – P. 
161–170. 

2. Markis M. Evaluation of Pathogenicity and 
Antigenicity of Avian Reoviruses and Disease 
Control Through Vaccination / M. Markis // Avi-
an Diseases. – 2022. – Vol. 66. – P. 435–442. 

3. Mirbagheri S. A. Molecular characterization 
of avian reovirus causing tenosynovitis outbreaks 
in broiler flocks, Iran / S. A. Mirbagheri, H. Hos-
seini, A. Ghalyanchilangeroudi // Avian Patholo-
gy. – 2020. – Vol. 49. – P. 15–20. 

4. Montgomery R. D. Role of route of exposure, 
age, sex, and type of chicken on the pathogenicity 
of avian reovirus strain 81-176 / R. D. Montgom-
ery, P. Villegas, S. H. Kleven // Avian Diseases. – 
1986. – Vol. 30. – P. 460–467. 

 
 
 
 
DOI: 10.48612/sbornik-2026-1-29 
УДК 619:616.98:579.841.93-07 

 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ  БРУЦЕЛЛЕЗА ЖИВОТНЫХ 

 
Шакибаев Ерден Бахитбекович, докторант  
Нургазиев Рысбек Зырылдыкович, д-р вет. наук 
Кыдырова Гульзира Несипбековна, докторант  
Кобдикова Гульмира Макатаевна, докторант 

Орынбаева Бибизада Мухитовна, аспирант  
Бойко Галина Викторовна, аспирант 

Кыргызский Национальный аграрный универститет им. К. И. Скрябина,  
г. Бишкек, Кыргызская Республика  

 


